Stichting
S W A Werkgroep
Antibioticabeleid

Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

Datum: juni 2024
Categorie: EUCAST waarschuwing
Onderwerp: Commerciéle microdilutie cefiderocol (Thermofisher)

Opmerking: Voor de volledige tekst van de waarschuwing zie de EUCAST-website.

Probleem:
Resultaten cefiderocol van Sensititre panels (Thermofisher) zijn onbetrouwbaar.

Achtergrond:
De resultaten voor cefiderocol MICs verkregen met de Sensititre panels van Thermofisher zijn
onbetrouwbaar. De fabrikant heeft hiervoor een waarschuwing afgegeven:
e Alle huidige batches
e Platen met de volgende codes: MDRGNX2F, CAN2MSTF, GNARUMG6F,
THAMDR1F, CMP3QLN, DEURUB1, SWEEDL1, EUSHIONS8, FRCNRP4
e Advies van de fabrikant: negeer het resultaat voor cefiderocol.

p Upper graphs: ID-CAMHB Difco as reference uMmIC
Lower graphs: ID-CAMHB BBL as reference
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