Stichting
S W A Werkgroep
Antibioticabeleid

Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

Datum: juni 2024
Categorie: EUCAST waarschuwing
Onderwerp: Commerciéle microdilutie cefiderocol (Thermofisher)

Opmerking: Voor de volledige tekst van de waarschuwing zie de EUCAST-website.

Probleem:
Resultaten cefiderocol van Sensititre panels (Thermofisher) zijn onbetrouwbaar.

Achtergrond:
De resultaten voor cefiderocol MICs verkregen met de Sensititre panels van Thermofisher zijn
onbetrouwbaar. De fabrikant heeft hiervoor een waarschuwing afgegeven:
e Alle huidige batches
e Platen met de volgende codes: MDRGNX2F, CAN2MSTF, GNARUMG6F,
THAMDR1F, CMP3QLN, DEURUB1, SWEEDL1, EUSHIONS8, FRCNRP4
e Advies van de fabrikant: negeer het resultaat voor cefiderocol.

p Upper graphs: ID-CAMHB Difco as reference uMmIC
Lower graphs: ID-CAMHB BBL as reference
ComASP kel 4
Coftdarocol reference MIC, IDCAMKB Difco, parallel test (mg/L) Cefiderocol referance MIC, IDCAMHB ifco, paraliel test (mgit)
003 006 0125 025 05 1 2 ‘. s 1" 2 >n 2003 008 0125 025 05 1 2 4 L] 1" 2 u
00 ' 1 003
Zoo 3 008
£ons 3 s 2 3 0128 2 .2
0% 1 3 B s v 1 Lox “
8 os SN TS 4 5 05 2 s EEE 2
1 1 2 3 4 s 2 2 1 L} ] s 3 4
& 2 s 1 2 2 6 7 2
s 3 s 1 3 “ 4 3 2
2%  [detical | 2% 1 1 i [identical | 23% ' 2 0 . 1
§n  [Wihnen | % | g 2 [WthinEA | 61% | .
»2 [Bes | 59% s 2 [Bas | e% |
Cefideracol reference MIC, ID-CAMME BBL, paralle! test (mg/L) Cefiderocol reference MIC, ID-CAMMB BBL. paraile! test (mo/L)
©03 008 0125 025 05 1 2 4 8 18 2 >R 003 008 0128 025 05 1 2 4 8 18 2 >
5003 1 1 50.03
T oo .2 008
2ons 2 W 0.125 2 BN
= 0.5 1 1 2 7 2 025 2 3 3 1 1
8 os 2 3 os 2 2 s BN
i 2 BEmLs. 1 3 1 13 Do) ML s
§ 2 1 1 10 5 5 2 1 2 7 5 3 2
4 1 7 s 4 5 3 5 5 6 1
G .2 gt s s EE s 1
g1  [entical T 9% | - s | ! : . :
LR ' : % [WERnEA [ eT% | - z
(Blas | 66% | Bas [ 21% ]

Presentatie Chri-stian Giske, ESCMID Global 2024

Download van SWAB.nl | 2025-10-24 16:40



